Zalacznik 2b do zapytania ofertowego

Opis techniczny Defibrylatora AED - wbudowany tryb pediatryczny wraz
z zestawem szkoleniowym lub réwnowazny 1 szt.

Defibrylatora AED

Opis defibrylatora Philips Frx lub réwnowazny:

- zywotnos¢ baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyladowan maksymalng energia
- stopien ochrony IP 55

- wbudowany tryb szkoleniowy (wymagany zestaw szkoleniowy)

- komendy glosowe w jezyku polskim

- wbudowany tryb pediatryczny

- defibrylacja w ciggu 8 sekund od RKO

- uniwersalne elektrody dla dzieci 1 dorostych (1 typ elektrody)

- gwarancja producencka: min 8 lat

- wyposazenie zestawu: defibrylator, bateria podstawowa, 2 pary elektrod uniwersalnych, torba
transportowa, klucz pediatryczny, zestaw szkoleniowy, dodatkowa bateria,

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace parametry oferowanych urzadzen ( np.
karty katalogowe, itp.

Sprzet wraz z osprz¢tem ma by¢ w sposob trwaly oznakowany logotypem Funduszu
Sprawiedliwosci oraz ministerstwa Sprawiedliwosci oraz zawiera¢ napis o nastepujace]
tresci: ,, Wspoétfinansowano ze srodkéw Funduszu Sprawiedliwosci, ktorego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwosci.”

Uwaga :

Wykonawca oswiadcza, Ze podane przez niego w niniejszym zalaczniku informacje sg
zgodne z prawda i Ze w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pelng
odpowiedzialno$¢ za realizacje zamoéwienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.
Zamieszczenie przez Wykonawce parametréw mniej korzystnych od parametréw
minimalnych okreslonych przez Zamawiajacego, oznaczalo bedzie, Ze oferta nie spelnia
warunkéow przedmiotowych postepowania. W konsekwencji bedzie skutkowalo
odrzuceniem zlozonej oferty jako oferty niezgodnej z treScia zapytania ofertowego.

Podane w ww. opisie ewentualne nazwy wlasne (pochodzenie, producent, itd.) majg jedynie
charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych



materialow 1 urzadzen. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen i materialow
rownowaznych. Urzadzenia i materialy rOwnowazne to takie, ktore majg te same cechy
funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakos$¢
1 parametry nie moga by¢ gorsze od okreslonych w opisach.




